Histofreezer

Portable Cryosurgical System

Gebrauchsanleitung
Nur zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal

Das tragbare kryochirurgische Histofreezer® System-Set besteht aus folgenden Elementen:

1. Aerosol. Gefiillt mit fliissigem Gas, das sich aus Dimethylether, Propan und Isobutan zusammensetzt. Dieses Gasgemisch ist unschadlich fiir die Ozonschicht.

2. Applikatoren. Die Packung enthalt: Kleine (2 mm) Applikatoren und/oder mittelgroRe (5 mm) Applikatoren.

3. Gebrauchsanleitung. Die Packung enthalt die vollstandigen Details zu Prinzip und Bedienung des tragbaren kryochirurgischen Histofreezer® Systems und dessen
Verwendung bei der Behandlung von Warzen und anderen gutartigen Lasionen.

Wichtig

Das tragbare kryochirurgische Histofreezer® System darf nur medizinisch ausgebildeten Personen zur Verfiigung gestellt und nur von medizinisch ausgebildeten Personen
angewendet werden. UnsachgemdBe Anwendung kann zu unerwiinschten Schaden der Haut und des darunter liegenden Gewebes fiihren. Die Spriihdose nur zusammen
mit den speziellen Applikatoren fiir das Histofreezer® System verwenden.

Lagerung und Transport

Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwdrmung bersten. Von Hitze, heiBen Oberfléchen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen. Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht
Temperaturen iiber 50 °C/122 °F aussetzen. Schadigt die Ozonschicht nicht.

Wirkungsweise
Wenn das fliissige Gasgemisch verdampft, wird der Umgebung Warme entzogen. Der Applikator dient als Reservoir fiir das KiihImittel und erreicht die wirksame
Temperatur von -55 °C.

Die Wirkung beruht auf der unterschiedlichen Reaktionsform der verschiedenen Hautzelltypen auf Kalteeinwirkung. So reagieren beispielsweise die Keratinozyten der
Epidermis sehr viel empfindlicher auf Kalteeinwirkung als das Netzwerk der kollagenen Fasern und Fibroblasten der darunterliegenden Dermis. Auch Melanozyten
reagieren sehr empfindlich auf Kalteeinwirkung.

Durch die Nekrose der Keratinozyten kann eine Blase entstehen, deren Genesung innerhalb von 10 bis 14 Tagen von der umliegenden Epidermis und den tieferliegenden
Gewebeschichten aus erfolgt. Wird die Dermis bei der Behandlung nicht beschadigt, verlduft die Genesung ohne Narbenbildung. Alle Formen der Kryotherapie beruhen auf
diesem Prinzip.

Kontraindikationen

Absolute Kontraindikationen
Bei Patienten mit Kryoglobulindmie ist Kryotherapie kontraindiziert.

VorsichtsmaBBnahmen

« Unsicherheit iiber die Diagnose der Krankheit (Mdglichkeit von Hautkarzinomen!).

« Depigmentierung als Nebenwirkung kann bei dunkler Haut kosmetisch weniger schdn sein. Bei heller Haut fallt die Depigmentierung zwar kaum auf; die Haut nimmt
jedoch bei Sonnenbestrahlung eine andere Farbe an.

« Eine (zu tiefe) Vereisung in der Nahe der Endarterien der Finger und Zehen kann theoretisch zu einer Nekrose distal von den vereisten Lasionen fiihren. Bislang wurde
dies jedoch beim Einsatz des tragbaren kryochirurgischen Histofreezer® Systems nicht beobachtet.

Behandlungsanweisungen

Allgemein

Kryotherapie kann ein schmerzhaftes und brennendes Gefiihl auf der Haut verursachen. Die Akzeptanz der Behandlung kann erheblich erhoht werden, wenn der Patient
vor Beginn der Behandlung iiber den zu erwartenden Schmerz, die zu erwartende Anzahl Behandlungen, die mdglicherweise erforderliche Vorbehandlung, mdgliche
Nebenwirkungen und die Nachbehandlung in Kenntnis gesetzt wird.

Vorbehandlung

Keratin hat eine warmeisolierende Wirkung. Daher kann es bei stark erhabenen Warzen (hdher als einige mm) oder bei Warzen an Druckstellen in Handflachen und

an FuBsohlen sehr sinnvoll sein, die oberste Keratinschicht - eventuell nach Applikation eines Keratolytikums - mit Hilfe einer Kiirette, Feile oder eines Bimssteins zu

entfernen. Die vorbereitende Behandlung kann die Wirksamkeit des tragbaren kryochirurgischen Histofreezer® Systems verbessern und die Anzahl der erforderlichen
Behandlungen reduzieren. Siehe Hinweis 1.



Behandlungsplan fiir vulgare Warzen und gutartige Lasionen
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Weisen Sie den Patienten an, die zu behandelnde Oberflache nach oben zu exponieren.

Setzen Sie zundchst den Applikator auf die Spriihflasche.

Entfernen Sie die Schutzkappe des Spriihknopfes und spriihen Sie solange Gas in den Applikator, bis Tropfen
herausfallen. Nicht spriihen, wahrend die Haut des Patienten beriihrt wird. Halten Sie das Aerosol senkrecht.
Halten Sie den Applikator 15 Sekunden lang nach unten, so dass dieser die erforderliche wirksame
Temperatur erreicht.

Setzen Sie nun den Applikator mit leichtem Druck auf die zu vereisende erkrankte Stelle.

Behandlungsplan fiir Dornwarzen

6.

Um den duBeren Rand der zu behandelnden Plantarwarze(n) einen Kreis zeichnen und diesen messen. Das
Protokollieren der zu behandelnden LasionsgroRe hilft bei der Bestimmung der Reaktion der Warzenstelle bei spateren
Behandlungen. Siehe Hinweis 2.

Die Hornschicht der Warze bis zu einer Punktblutung abtragen. Zum Stoppen der Blutung wird eine hdmostatische
Ldsung empfohlen. Zum Stoppen der Blutung kein Silbernitrat verwenden, da dies zu Reizungen fiihrt. Siehe Abbildung
6. Den Patienten anweisen, sich mit dem Gesicht nach unten auf den Behandlungstisch zu legen, sodass die FuBsohle
nach oben zeigt.

. Die Spriihdose des tragbaren kryochirurgischen Histofreezer® Systems senkrecht bzw. aufrecht halten; das Spriihventil

solange driicken, bis Kryogen von der Schaumstoffspitze tropft. Danach das Spriihventil loslassen. Siehe Abbildung 7.

. Die Spriihdose nun waagerecht halten, sodass die Schaumstoffspitze nach unten zeigt, und 15 Sekunden lang warten,

bevor die Schaumstoffspitze auf das Warzengewebe appliziert wird. Siehe Abbildung 8.

9. Den vereisten Applikator 40 Sekunden lang in VERTIKALER, abwartsgerichteter POSITION auf die Warze halten. EINE
BEHANDLUNG MIT EINEM ANDEREN WINKEL ALS 90° MINDERT DIE WIRKSAMKEIT DER BEHANDLUNG. Siehe Abbildungen
9und 10.

Empfohlene Anzahl der

Art der Wunde / Indikation Vereisungsdauer Behandlungen
Condyloma Acuminata (Genitale Warzen) ..................c.e.e. 405
Molluscum Contagiosum. . .......ovveeeeee e ee e 20s
Seborrheic Keratosis ..............oeeiiiiiiiiiiiiiiiiins 405
Akrochordon (Saitenwarze) .............coiiiiiiiii 405
Verrucae Plantares. ..........ooveiiiii i 405 1 bis 4,
Verrucae VUIGAres . ..........coovveiieeiieeiieeeieeeen 405 in einem Intervall

von 2 Wochen
Verrucae Planae ...........oveiiiiiiii e 20s
Keratosis Actinica (Gesicht). ..........ovvviiiiiniiiienns 155
Keratosis Actinica (Korper, auBer Gesicht) ...............ovevvennes 405
Lentigo (Gesicht) ......vvveveii i 15s
Lentigo (Korper, auBer Gesicht)..........c.oovviiiiiiiiiinnannns 405

Der durchtrankte 2-mm-Applikator bleibt 90 Sekunden lang kalt, und der 5-mm-Applikator bleibt 120 Sekunden lang
kalt; wahrend dieser Zeit konnen mehrere Bereiche desselben Patienten behandelt werden.

- Innerhalb weniger Sekunden beginnt die Vereisung, was an der weiBen Verfarbung der Haut zu erkennen

ist. Von diesem Moment an kann sich beim Patienten ein stechendes, brennendes und gelegentlich auch
schmerzhaftes Gefiihl einstellen.

« Bei der Vereisung ist ebenfalls ein schmaler Streifen gesunden Gewebes mit zu vereisen. Sollte die weiRe Verfarbung

wahrend der Behandlung langsam verschwinden, so verlduft die Vereisung nicht optimal. Fiillen Sie in diesem Fall
erneut den Applikator und wiederholen Sie die Behandlung.

- Nach Entfernung des Applikators wird der behandelte Hautbereich nach einigen Minuten seine weiB3e Farbe verlieren,

und es wird eher ein Erythem in der GroR3e der vereisten Stelle auftreten.




« Normalerweise werden ein bis zwei Vereisungs-Tau-Zyklen angewandt.

+ Ldsionen mit einem Durchmesser von mehr als 5 mm miissen abschnittsweise behandelt werden. Siehe Hinweis 2.

« Zur Behandlung in belasteten Bereichen wird die Verwendung eines Filzrings oder eines Verbands zur Druckentlastung empfohlen. Fiir den Zeitraum von 24 Stunden
wird ein VerschlieBen des behandelten Bereichs mit keratolytischen Wirkstoffen oder einem Zugpflaster nicht empfohlen. Die Warzenstelle kann schrumpfen oder
anschwellen; es sollte sich jedoch keine Blase bilden.

« Fiir Empfehlungen zur zusatzlichen Behandlung mit Salizylsaure siehe Hinweis 3.

« Unsorgfdltiger Einsatz kann zu einer zu tiefen Vereisung fiihren, wodurch eine Beschadigung der Dermis und infolgedessen Narbenbildung und Nervenschaden
auftreten konnen.

« Nach einigen Tagen kann sich an der behandelten Stelle eine Blase bilden, die gelegentlich mit Blut gefiillt ist. An Stellen mit einer dicken Hornschicht ist diese
Blasenbildung nicht unbedingt makroskopisch sichtbar. Durchstechen Sie eine solche Blase nicht, sondern schiitzen Sie sie mit einem Pflaster.

- Behandeln Sie niemals zwei Patienten mit demselben Applikator (Gefahr der Kreuzinfektion).

« Nachsorgetermin mit dem Patienen, nach einem angemessenen Zeitraum vereibaren, um den Behandlungserfolg zu priifen. Die Behandlung erst abschlieBen, wenn die
behandelte/n Storunge/n eindeutig beseitigt wurden.

Nachdem die Histofreezer® Applikation an der Lasion durchgefiihrt wurde,

den gebrauchten, maligeschneiderten Applikator anhand der folgenden RICHTIGE METHODE FALSCHE METHODE

Schritte aus dem Spriihventil entfernen: .

1. Das Ende des hohlen Rohrchens an den Seiten nahe dem Spriihventil mit
Zeigefinger und Daumen sicher ergreifen.
2. Den Applikator vorsichtig vor und zuriick schaukeln, wéhrend der

Applikator von der Spriihdose zuriickgezogen wird, bis sich das hohle
Rohrchen von selbst vom Ventil Ist.

Das hohle Rohrchen NICHT mit Gewalt vom Spriihventil vor und
zuriick oder nach oben und unten biegen, da dadurch der Applikator knicken und ein kleiner Teil im Spriihventil zuriickbleiben kann.

Hilfreiche Hinweise:

1. Die Ldsion mit einem Antiseptikum reinigen und dann 5 bis 10 Minuten lang mit einem in Wasser getauchten Verband abdecken, um das Gewebe zu befeuchten.

2. Die gesamte Warze muss behandelt werden, nicht nur das Zentrum. Wenn die Lasion 5 mm groB ist, eine Flache von 6 mm vereisen, um die Grenze zwischen viraler und
normaler Haut zu durchbrechen. Immer {iber den betroffenen Bereich hinaus behandeln und mit einem Wattestabchen Vaseline um die Lasion herum auftragen, um die
nicht zu behandelnde Haut zu schiitzen.

3. Ohne zusdtzliche Behandlung kdnnen bis zu 5 mm groBe Warzen nach einer bis vier Behandlungen beseitigt werden. Bei Lasionen mit einem Durchmesser von mehr als
5 mm wird empfohlen, dass der Patient ab 24 Stunden nach der Behandlung mit dem tragharen kryochirurgischen Histofreezer® System bis zum nachsten Arzthesuch
zweimal taglich ein 17 %-iges Salicylsdurepraparat auftragt.

In Zeitrdumen von jeweils zwei Wochen nicht hdufiger als vier Mal behandeln. Sollte die Warze innerhalb des empfohlenen Zeitraums nicht entfernt werden kdnnen, ist
mdglicherweise eine chirurgische Entfernung ratsam.

Nachbehandlung

- Den behandelten Hautbereich sauber halten.

« Schwimmen und Duschen ist erlaubt.

« Nicht an dem behandelten Hautbereich zupfen oder kratzen.
- Eventuelle Blasen mit einem Pflaster schiitzen.

- Eventuelle Blasen nicht erdffnen.

Nebenwirkungen

« Waéhrend und nach der Vereisung tritt ein stechendes oder schmerzhaftes Gefiihl auf, das nach der Tauphase schnell abklingt.

« Eskann eine Pigmentverdnderung auftreten. Normalerweise tritt dann eine Hypopigmentierung auf; durch Melanine oder Hamosiderin kann hingegen auch eine
post-inflammatorische Hyperpigmentierung entstehen.

Anmerkungen

« Nach dem Nachspriihen kann der Applikator durch Kondenswasserbildung so feucht werden, dass sich Eiskristalle bilden und seine Funktion als Reservoir beeintrachtigt
wird. Tauschen Sie in dem Fall den Applikator aus.

- Verwenden Sie das tragbare kryochirurgische Histofreezer® System ausschlieBlich in Kombination mit den speziellen Applikatoren.

- Das mit diesem Gerat verwendete Gas ist hochentziindich! Setzen Sie es daher nicht in Kombination mit Diathermie oder in der Nahe einer Stelle, an der Diathermie
durchgefiihrt wird, ein.

- Das tragbare kryochirurgische Histofreezer® System ist unter normalen Lagerbedingungen bis zu 3 Jahre lang lagerbesténdig (siehe Abschnitt iiber Lagerung
und Transport).

Gebrauchsinformationen (fiir den Patienten)

Es ist sehr wichtig, den Patienten korrekt und vollsténdig iiber die Behandlung in Kenntnis zu setzen. Das Histofreezer® System ist eine sichere, wirksame und kontrollierte
Form der Kryotherapie. Die Haut wird durch eine starke lokale Vereisung behandelt. Der Applikator, der auf die Haut aufgesetzt wird, hat eine Temperatur von -55 °C.

Die oberste Hautschicht wird gemeinsam mit der erkrankten Stelle verschwinden, und innerhalb von 10 bis 14 Tagen bildet sich eine neue, gesunde Hautschicht. Sobald
der Applikator auf die Haut angelegt wird, beginnt die Vereisung. Hierdurch farbt sich die Haut weiB, und es kann sich ein stechendes oder brennendes Gefiihl einstellen.
Nach der Tauphase legt sich dieses Gefiihl sehr schnell wieder.

Nach der Behandlung kann zeitweilig eine Pigmentverschiebung auftreten. An einer mit Kryotherapie behandelten Stelle kann sich gelegentlich eine Blase bilden. Eroffnen
Sie bitte keinesfalls diese Blase, sondern schiitzen Sie sie mit einem Pflaster. Halten Sie die behandelte Stelle sauber, und zupfen oder kratzen Sie nicht daran. Schwimmen
oder Duschen ist erlaubt. Bei manchen erkrankten Stellen konnen mehrere Behandlungen angezeigt sein.
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